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Risker vid hantering av peroxidbildande kemikalier 
Vid förvaring av peroxidbildande kemikalier (speciellt kemikalier som inte innehåller 
stabilisatorer), särskilt i närvaro av ljus och värme, bildas potentiellt explosiva peroxider. Ju högre 
förvaringstemperaturen är, desto större risk att peroxider bildas. Med stigande koncentration av 
peroxider stiger även risken för explosion. I en öppnad förpackning, som förvarats under längre tid 
måste man räkna med att det alltid finns peroxider i större eller mindre grad. Detta gäller också 
peroxidbildande kemikalier som förvaras i kärl som inte är i originalförpackning från tillverkaren. 

Exempel på peroxidbildande kemikalier som är vanligt förekommande: 

Dietyleter   CAS: 60-29-7 
1,4-Dioxan   CAS: 123-91-1 
Tetrahydrofuran   CAS: 109-99-9 

 
Hantering av peroxidbildande kemikalier 

• Arbete får endast utföras av den som har tillräckliga kunskaper om de risker som kan 
uppkomma vid hantering och användning och om hur dessa risker kan undvikas. 

• Ansvarig chef ska säkerställa att dokumenterad riskbedömning utförts innan hantering 
påbörjas, att tillräckliga skyddsåtgärder vidtagits och att lokala hanterings- och 
skyddsinstruktioner tagits fram. 

• Ansvarig chef ska säkerställa att berörda medarbetare är införstådda med risker som kan 
uppkomma i samband med hantering, samt att de fått information om de lokala 
hanterings- och skyddsinstruktionerna som tagits fram. 

 
Förebyggande åtgärder vid inköp 

• Planera inköp efter beräknad förbrukning. 

• Köp så mycket du kommer att använda inom en 3-månadersperiod. 

• Välj mindre behållare (0.5 liter eller mindre, om möjligt) framför större behållare. 
 
Förebyggande åtgärder vid förvaring och hantering 

• Behållare ska dateras då förslutningen bryts för första gången. Tänk på att inte täcka över 
viktig information på förpackningen. 

• Öppnade behållare ska ej förvaras mer än 24 månader, eller upp till tillverkarens 
utgångsdatum om den är testad och är peroxidfri. I allmänhet tillsätts en inhibitor som 
förhindrar peroxidbildning. Risken för peroxidbildning ökar dock ju längre lösningsmedlet 
förvaras i närvaro av luft (dvs. inhibitorn förbrukas) och om lösningsmedlet renas (t.ex. vid 
destillation). Gamla och halvtomma flaskor bör därför särskilt uppmärksammas. Hur lång 
tid det tar innan en farlig mängd peroxider bildas beror på hur den peroxidbildande 
kemikalien förvaras. 

• Förvara alltid peroxidbildande kemikalier mörkt och svalt i tätslutande kärl enligt avsedd 
rekommendation i säkerhetsdatabladet. Särskilda EX-klassade kylskåp krävs för förvaring 
av brandfarliga vätskor som ska förvaras svalt. 

• Innan behållarna hanteras måste en visuell kontroll göras (se avsnitt Visuell kontroll). 

• Gör regelbundna kontroller av peroxidhalten (se avsnitt Peroxidtest). 



 

 

 
Visuell kontroll 
Detta görs i två steg (först på hyllan och sedan efter att försiktigt lyfta ut behållaren). 

• Är behållaren i gott skick? Är behållaren fri från deformationssprickor etc.? 

• Är behållaren och locket fria från kristaller? Öppna INTE för att bestämma detta! 

• Är behållaren fri från skiktning, grumlighet och smutsliknande strukturer? 

Om något av svaren är ”Nej”, rör eller flytta inte behållaren! Följ informationen under 
avsnittet Avfallshantering.  
 
Peroxidtest 
Kontroll får endast utföras av en person som är insatt i riskerna som kan uppkomma vid 
hantering av peroxider och hur man minimerar dem! 

Peroxidbildning påvisas enklast med hjälp av teststickor (t.ex MQuant från Merck; 
produktnummer: 1.10011 eller 1.10081). 

• Peroxidbildande kemikalier i öppnade behållare ska kontrolleras regelbundet. 
o Om peroxidhalten är lägre än 3 mg/L kan kemikalien användas. 
o Om peroxidhalten är 3 mg/L eller högre ska kemikalien kasseras enligt avsnitt 

Avfallshantering. 

• Peroxidbildande kemikalier i oöppnade behållare (OBS! klara lösningar) som passerat 
utgångsdatum ska analyseras med avseende på peroxider och sedan kasseras enligt 
avsnitt Avfallshantering. 

• Blanda inte peroxidbildande kemikalier med övrigt organiskt lösningsmedelsavfall. 

Vid tecken på att lösningen är grumlig, missfärgad, eller när innehållet avdunstat och det 
finns tecken på utfällning/kristallbildning ska behållaren inte vidröras/flyttas! 
 
Avfallshantering 
Innan beställning av avfallshämtning ska  

• en visuell kontroll 
• ett peroxidtest genomföras (mer information se ovan). 

Obs! Lösningar med halter ≥3 mg/L peroxid ska inte hanteras av användaren. 
 
Lösningar med halter lägre 3000 mg/L peroxid hämtas av KTH:s entreprenör för farligt 
laboratorieavfall. Obs! Gränsvärdet för tillåten transport är 3000 mg/L. Vid bedömning ska det 
beaktas att tiden mellan beställning och avhämtning kan vara betydande, då peroxidbildningen 
kan fortsätta att öka. 

Lösningar med halter ≥3000 mg/L peroxid kräver specialtransport. Kontakta 
chemicalsafety@kth.se och informera om situationen. Om det bedömas att en special 
upphämtning via KTH:s entreprenör för farligt laboratorieavfall behövs begär upphämtning direkt 
från förvaringsplatsen (flytta och rör inte kemikalierna som är potential explosiva själv). 
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